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DE9. Kurzanleitung

Wichtiger Hinweis: Für alle Details, z.B. Licht- 
oder Signal-AN/AUS, Kalibrierungen oder 
Aufladen des Gerätes, ist unbedingt die aus-
führliche Bedienungsanleitung zu beachten.

Einschalten durch Betätigen dieser Taste 
(nur in gasfreier Atmosphäre) Nach dem 
Einschalten blinkt die LCD-Anzeige während 
der ca. 50 Sekunden dauernden Aufheizpha-
se im Wechsel zwischen H2 und HEAt. Der 
Analogbalken am unteren Rand der Anzeige 
baut sich von links nach rechts auf.

Nach Abschluss der Aufheizphase zeigt die 
Anzeige 0 ppm. Es kann nun mit den Mes-
sungen begonnen werden.

Bei einer gemessenen Konzentration steigt 
die Anzeige zunächst bis 999 ppm, schaltet 

mit 0,1% in den Messbereich Vol%. Bei über 
4,0 Vol% erfolgt die Meldung UEG. Diese 
wird durch einen Dauerton bestätigt. Anzei-
ge und Signal sind auch durch einen Wech-
sel in „sauberer Luft“ nicht zu löschen. In 
gasfreier Atmosphäre soll ein Ausschalten 
des Gerätes erfolgen.

 WARNUNG
Bei einer Gasmeldung mit UEG und 
Dauerton kann es sich um ein explosi-
onsfähiges Gas-Luft-Gemisch handeln.

Ausschalten: EIN/AUS-Taste für 2 Sekunden 
gedrückt halten.

10. Serviceadresse
Bei Reklamationen, Kalibrierung und Repa-
raturen außerhalb der Gewährleistung, schi-
cken Sie die Geräte bitte an folgende Servi-
ceadresse:

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4
63150 Heusenstamm
Tel: +49 (0) 6104 / 608-0
E-Mail: info@herthundbuss.com

Achtung! Kaufnachweis und 

Zubehörteile nicht vergessen.
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1. Introduction

1.1 Applications

The SelectH2 gas detector is a selective and 
sensitive hydrogen gas detector. Indication 
on the display ranges from 0 ppm up to the 
lower explosion limit (LEL) of the gas. The 
range is stored in the microprocessor and 
can be requested through selective sen-
sors. The SelectH2 is equipped with a suction 
pump, a GGS 1000 and GGS 6000.

1.2 Terms and dimensions

ppm

Stands for parts per million = number of 
parts per million other parts, a customary 
value for smallest quantities in gas detec-
tion. 1 ppm is the quantity of 1cm3 gas in 
1m3 of air. 1ppm = 0.0001 vol%, therefore 
0.1% gas = 1000 ppm.

Lower explosion limit LEL

At certain values in a mixture with air, differ-
ent depending on the type of gas, combusti-
ble gases reach a point at which the influence 
of an ignition source results in an explosive 
ignition. This is referred to as the lower explo-
sion limit (or sometimes lower flammable 
limit “LFL”) and is 4.0 vol% for hydrogen. This 
means that relatively small quantities are 
enough to create a flammable mixture. The 
following figure shows this using a room as 
an example. Gradual filling with gas results 
in the value of 4.0% being reached quickly. 
The range from 0% gas to the LEL is divided 
into % of the LEL. 4.0% hydrogen in air cor-
responds to 100% of the LEL.

The SelectH2 uses acoustic signals to indi-
cate that this LEL value is being approached.

 � LEL: Lower explosion limit
 � UEL: Upper explosion limit

1.3 SelectH2 symbols
Contact the equipment supplier 
for details on how to properly 
dispose of this product within 
specific country, per WEEE re-
quirements.

Technical data:
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Safety notes

Even if a concentration under the LEL is 
measured in a certain position of the device 
in the room, e.g. at normal working height, 
it is possible that there may be a higher con-
centration in the explosive range in other 
parts of the room or the building.

Gas testing method

The gas testing method with forming gas 5/95 
(5% hydrogen in nitrogen) was developed to 
locate the smallest leaks, those that cannot 
be located using acoustic methods. The selec-
tion of hydrogen gas means there is no inter-
ference from other gases such as methane or 
sludge gas. Please contact Herth+Buss for a 
detailed description of the method, including 
practical examples if required.

2. Operation

2.1 Operating controls

Intake pipe

LED for different  
measuring ranges

Display

Function buttons

Charging socket

Charge control
Exhaust gas outlet

2.2 Putting the device into operation
Before putting the device into operation, 
make sure the built-in rechargeable bat-
tery is fully charged. Details can be found in 
Chapter 5. 

Press and hold the On/Off 
button for approx. 2 sec-
onds. The device switches 
on. All the available seg-
ments are shown briefly 
on the display.

Then the gas type display (H2) and the word 
HEAt appear on the display, announcing the 
start of the 50-second heat-up cycle.
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2.3 Heat-up phase sequence

The initialisation sequence is identical for 
every start. As it progresses, the analogue 
bar display expands towards the right 
across the scale. Once the maximum value 
has been reached, the device switches to  
measuring mode.

2.3.1 Light-emitting diode chain displays
In the chain of light-emitting diodes - lo-
cated between the sensor head and the 
switching buttons - the first diode shows 
the “operation”. 
If traces of gas are detected, this is shown 
in the display and additional diodes are ac-
tivated depending on the concentration. The 
acoustic signal (which can be deactivated) 
means that the increase can also be heard.

 � When switching on, all the diodes light 
up initially as a function check.

 � After the heat-up phase of approx.  
45 seconds is completed, only the green 
diode remains lit, indicating operational 
readiness. 0 ppm becomes visible in the 
display

 � When a gas concentration arises and 
increases, this is indicated in threshold 
stages, from over 100 and 1000 ppm up 
to 1 vol% (10000 ppm)

 � At the same time, the increase in gas 
concentration is indicated by the change 
in the acoustic signal.

2.4  Measuring operation

The time sequence of the heat-up phase is 
tracked using the analogue bar that builds 
up from the left to the right. After the heat-up 
phase, the sensor zero point is determined 
and applies as the fresh air reference value 
for continued measuring operation.

All threshold LEDs are only active at the 
start. The first roughly estimated measure-
ment value is available after approx. 12 sec-
onds and can only be displayed using the 
threshold LEDs.

Once the heat-up phase is completed, the 
device immediately switches to measuring 
mode. Here, a low gas concentration under
999 is displayed in ppm and over 999 ppm 
is displayed in vol%, starting with 0.1 vol%.

In the target gas-free atmosphere, the device 
should display 0 ppm.
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2.5  Functional check before starting work
If the device was kept in highly contami-
nated impure air for a long time, an under-
ground concentration may be displayed due 
to the accumulation of particle deposits on 
the sensor. The sensor only becomes clean 
gradually after longer periods of use, reach-
ing its original zero point value again.

The sensor head’s diffusion area must be 
kept clean and free of oil and grease. Spray-
ing with vaporised liquids or gases distorts 
the subsequent measurement results.

2.6  Automated switching to other  
measuring ranges

Gas concentrations of up to 999 ppm are 
shown using this value. If 999 ppm is ex-
ceeded, the volume is shown in vol% as of 
1000 pm = 0.1 vol%.

The concentrations are now displayed in in-
tervals of 0.1%. At 1.0 vol%, the analogue bar 
reaches the full width of the display.

2.7 Exceeding the LEL and alarm signal
LEL is displayed if the LEL of the gas is ex-
ceeded. In line with the concentration shown 
numerically, the “threshold LEDs” switch to 
10, 100, 1000 ppm and 1 vol%. In measuring 
mode, the analogue bar functions as an ad-
ditional concentration display and is shown 
in full once 1 vol% is reached. The bar dis-
play has a linear resolution range.

An uninterrupted acoustic signal can be 
heard. Its speed increases at higher con-
centrations and it becomes a continuous 
tone once the LEL threshold is exceeded. If 
the LEL is reached when measuring, LEL re-
mains shown in the display, even if the gas 
concentration falls again. Resetting this sta-
tus in normal measuring mode is only pos-
sible by switching the device off and restart-
ing it or by pressing the right-hand button  
(2x signal tone).

 WARNING
If a specific concentration under the 
LEL is displayed in a room or contai-
ner, it is still possible that an explosive 
gas-air mixture exists at another point 
due to light gas rising or heavy gas 
“flowing off”.
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2.8 Button functions in measuring mode

1st function level:

Press the button until a brief signal tone 
can be heard. Release the button

2nd function level:

Press and hold the button until 2 short signal 
tones can be heard. Release the button.

 Upper button:

Switches background lighting for LCD and 
buttons on or off. In general, the background 
lighting switches on automatically with a 
follow-up time of approx. 15 seconds: After 
switching the device on and after the heat-
up phase is complete; after each time a func-
tion button is pressed.

The background lighting can be switched 
on or off permanently using the upper but-
ton. Two LEDs are provided to illuminate the 
LCD. An LED is provided for the keypad.

 Right button:

The right-hand button has 

2 sets of functions:

1st function level:

In measuring mode: Switches the signal 
tone transmitter on or off in calibration 
mode: Confirmation button

2nd function level:

Resets detection mode if the LEL is exceeded
The right button can be used to switch the 
signal tone transmitter on or off. The current 
status (signal tone transmitter on or off) can 
be seen in the display by means of the loud-
speaker special segment. In the 2nd function 
level, the detection mode is reset if the LEL 
is exceeded. CLr appears in the display for 2 
seconds. In calibration mode, the right but-
ton is used to confirm the individual calibra-
tion steps.
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  Left button:

1st function level:

Shows the currently set gas type H2

2nd function level:

Normalises concentration output to under-
ground concentration (switch between ab-
solute and relative measurement)
In the 2nd function level, the concentration 
output is normalised to the current concen-
tration. However, a maximum of 250 ppm 
can be suppressed. The special segment SET 
appears in the display.

 Lower button:

Switches the device on and off.

3. Calibration
We recommend that you send the device 
to the manufacturer or to qualified special-
ist personnel once a year for checking and 
recalibration.

4. Replacing the sensor head
A specific sensor head has been assigned to 
each device for calibration before delivery. 
Recalibration is required when replacing the 
sensor head, e.g. when retrofitting with a re-
placement sensor.

5. Error messages
In the event of battery undervoltage, the spe-
cial symbol (battery) appears in the display 
and the “operation” LED flashes. The device 
can still be used for at least 
15 minutes when in this operating condition.

The device checks the plausibility of the sen-
sor values, both in measuring mode and in 
calibration mode. In addition, the parameter 
memory is tested for data validity each time 
the device is switched on. If errors are de-
tected, the relevant error code is shown in 
the display.
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5.1 Error codes

 � ERR P Gas flow malfunction
 � E 32 Calibration data error
 � E 64 Sensor failure
 � E 128 Parameter memory faulty
 � E 192  Parameter memory faulty and  

sensor failure

6. Charging the battery
The device must be switched off for charg-
ing. The battery is charged within 12 to 14 
hours using the plug-in power supply pro-
vided (maximum charging current 150 mA). 
The red LED on the indicates the charging 
procedure and is illuminated permanently 
when charging. Charging should take place 
in a temperature range from 0 to 45°C. Over 
500 charge and discharge cycles can be ex-
pected under normal conditions. Long pe-
riods of storage or charging the battery for 
too long reduce the cell capacity. This capac-
ity loss can be compensated for by means of 
a full charge or 1 to 3 charge and discharge 
cycles.

7.  Device-related requirements in 
accordance with DVWG G 465-
4 and technical data

7.1  General device-related requirement in 

accordance with DVGW G 465-4

This DVGW regulation affects mobile devices 
for determining leaks on systems for public 
gas supply as well as on client’s own systems 
(in-house installations). Here, the term “gas 
detector” refers to devices for detecting gas 
concentrations with a detection sensitivity of 

< 100 ppm combustible gas, i.e. devices that 
are preferably used for gas detection when 
looking for leaks. The required device proper-
ties should be specified in the manufacturer’s 
operating manual where relevant.

8.  Leak detection on the  
A/C system

During leak detection on the A/C system, the 
parts provided (service coupling, hose, pres-
sure reducer, gas cylinder) are connected to 
the system. 

 � Screw the pressure reducer to the  
gas cylinder by hand;

 � Insert the service coupling on the filling 
connector;

 � Open the gas cylinder valve slowly and 
fill the A/C system with forming gas 95/5. 
The filling pressure is approx. 5 bar.

 � Start the engine briefly and use the 
SelectH2 to start locating the leak, once 
the leak has been found and the system 
has been made leak-tight, we recom-
mend that you evacuate the system again 
before filling with oil and coolant. Always 
remember to observe the filling quan-
tity specified by the manufacturer when 
refilling! The test gas (forming gas 95/5) 
is completely harmless for humans and 
materials.

 WARNING
Observe the safety regulations when 
handling the gas bottle - see the label 
on the gas bottle.
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8.1 Measuring range [ppm]

The high sensitivity of the SelectH2 gas de-
tector makes it possible to detect traces of 
gases in the ppm range. For example, 1 ppm 
is the quantity of 1cm3 gas in one m3 of air. 
The Herth+Buss SelectH2 gas detector uses 
this dimension to measure up to 999 ppm. 
In the transition to 1000 ppm, the display 
switches to the vol% range and changes to 
0.1 vol% (see the comparison values in the 
following table).

The dimension [ppm]: 1ppm = 

1 part per million

100 % = 1.000.000 ppm
10 % = 100.000 ppm
1 % = 10.000 ppm
0,1% = 1.000 ppm
0,01 % = 100ppm
0,001 % = 10 ppm
0,0001 % = 1 ppm

8.2 Detecting leaks
As described in 8.3, the quantity of gas leak-
ing determines the spread width. However, 
as the spread range is unknown, every con-
nection in the accessible parts of the pipe 
must be examined carefully. If the device’s 
sensor head now gets in the “gas cloud”, the 
light gas in the sensor head diffuses and has 
an effect on the gas-sensitive semiconduc-
tor. Depending on the strength of the gas 
concentration, the measuring procedure will 
require approx. 2-3 seconds. For the testing 
practice, this means:

Briefly coming close to the screw connection 
or the fitting with hemp thread is not enough 
to detect small gas leaks.

8.3  “Feeling around” the pipe  

using the SelectH2

Slow “feeling around” the connection points 
has proven successful in practice. This is the 
best way to detect the small bubble of gas 
escaping.
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9. Brief instructions

Important notice: The detailed operating in-
structions must always be observed for all 
details, e.g. light or signal ON/OFF, calibra-
tions or charging the device.

Switching on by pressing this button (only in 
a gas-free atmosphere). After switching on, 
the LCD display flashes H2 and HEAt alter-
nately for the duration of the approx. 50 sec-
ond long heat-up phase. The analogue bar at 
the lower edge of the display builds up from 
left to right.

The display shows 0 ppm after the heat-up 
phase is completed. Measurements can now 
be made.

When a concentration is measured, the dis-
play first increases to 999 ppm and when it 
reaches 0.1% it switches to the vol% measur-
ing range. The LEL message occurs at over 
4.0 vol%. This is reinforced by a continu-
ous tone. The display and signal cannot be 
stopped, even by switching to “clean air”. 
The device should be switched off in a gas-
free atmosphere.

 WARNING
A gas report with LEL and a continu-
ous tone may indicate an explosive 
gas-air mixture.

To switch off: Press and hold the ON/OFF 
button for 2 seconds.

10. Service address
In the event of complaints, calibrations and 
repairs outside of the warranty, please send 
the devices to the following service address:

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4
63150 Heusenstamm
Tel: +49 (0) 6104 / 608-0
E-Mail: info@herthundbuss.com

Attention! Please enclose proof of 

purchase and accessory parts.
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1. Introduction

1.1  Applications

Le détecteur de fuites de gaz SelectH2 est 
un détecteur de fuites de gaz d’hydrogène 
sélectif et à affichage sensible. Le champ 
d’affichage de l’écran va de 0 ppm jusqu’à 
la limite inférieure d’explosivité (LIE) du gaz. 
Le champ est mémorisé dans le micropro-
cesseur et peut être consulté à partir de cap-
teurs sélectifs. Le SelectH2 est équipé d’une 
pompe d’aspiration, d’un GGS 1000 et d’un 
GGS 6000.

1.2  Notions et dimensions

ppm

Est l’abréviation de partie par million = 
nombre de particules pour un million 
d’autres particules - une valeur courante 
dans la technique de détection de gaz pour 
les quantités les plus petites. 1 ppm corres-
pond à la quantité de 1 cm3 de gaz dans 1 
m3 d’air. 1 ppm = 0,0001 Vol%, donc 0,1% de 
gaz = 1 000 ppm.

Limite inférieure d’explosivité LIE

À des valeurs précises, mais différentes 
selon le type de gaz, du mélange de gaz 
avec de l’air (oxygène de l’air), les gaz 
combustibles atteignent un point, où ils 
s’enflamment sous forme d’explosion sous 
l’influence de sources d’inflammation. Cette 
limite d’explosion (dès fois également appe-
lée limite inférieure d’inflammation) est de 
4,0 % vol pour l’hydrogène. Il suffit donc de 
quantités relativement petites pour atteindre 
un mélange inflammable.

L’illustration suivante montre ceci sur 
l’exemple d’une pièce. Lors d’un remplissage 
avec du gaz, la valeur de 4,0 % est vite atteinte. 
La plage de 0 % de gaz jusqu’à la LIE est sub-
divisé en % de la LIE. 4,0 % d’hydrogène dans 
l’air correspondant à 100 % de la LIE.

Le SelectH2 signale par des signaux sonores 
le rapprochement à cette valeur de LIE.

Luft

Gas

Luft

Air 

Gaz

Air 

Zone 
d’explosion

 � LIE : limite inférieure d’explosivité
 � LSE : limite supérieure d’explosivité

1.3 SelectH2 symboles
Contactez le fournisseur 
d’équipements pour plus de 
détails sur la façon de dispo-
ser correctement de ce produit 

dans un pays spécifique, conformément aux 
exigences du WEEE.

Caractéristiques 
techniques :
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Consignes de sécurité

Même si la concentration mesurée à une 
position de l’appareil dans la pièce - p. ex. 
la hauteur de travail courante - se situe en 
dessous de la LIE, il se peut qu’à d’autres 
endroits dans a pièce ou dans le bâtiment 
la concentration soit plus haute et se trouve 
dans la zone d’explosion.

Méthode de contrôle de gaz

La méthode de contrôle de gaz avec mé-
lange gazeux 5/95 (5  % d’hydrogène dans 
de l’azote) a été conçue pour la détection 
des fuites les plus petites, non détectables 
avec des méthodes acoustiques. Lors de 
l’indication sélective de gaz d’hydrogène, il 
n’y a pas d’interférences avec d’autres gaz, 
p. ex. le méthane ou le gaz de fermentation. 
Si vous souhaitez obtenir une description 
détaillée de la méthode avec des exemples 
pratiques, adressez-vous à Herth+Buss.

2. Utilisation

2.1 Éléments de commande

Tuyau d’aspiration

DEL pour différentes  
plages de mesure

Écran

Touches de fonction

Prise de rechargement

Contrôle de rechargement
Échappement de gaz résiduaire

2.2 Mise en service de l’appareil

Avant la mise en service, veillez à ce que la 
pile rechargeable dans l’appareil soit com-
plètement rechargée. Vous trouverez la des-
cription en détail au chapitre 5. 

Maintenir la touche on/off 
appuyée pendant env. 2 s. 
L’appareil se met en 
marche. Tous les segments 
disponibles s’affichent 
brièvement sur l’écran.

Ensuite, l’affichage du type de gaz (H2) et 
HEAt, qui indique le cycle de préchauffage 
d’env. 50 secondes, apparaissent sur l’écran.
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2.3  Déroulement de la phase d’échauffement

Le déroulement de l’initialisation est identique 
à chaque démarrage. Au fur et à mesure, le 
bargraphe analogique augmente vers la droite 
sur le barème. Après avoir atteint la valeur 
maximale, l’appareil commute vers le mode 
de mesurage.

2.3.1  Affichage de la chaîne de 

diodes lumineuses

Dans la chaîne des diodes lumineuses, qui se 
trouve entre la tête du capteur et les touches 
de commande, la première diode indique le 
« Fonctionnement ». 
Lors de la présence de traces de gaz s’opère 
un affichage sur l’écran et des diodes sup-
plémentaires s’allument en fonction de la 
concentration. Le signal sonore (qui peut 
être arrêté) rend l’augmentation également 
audible.

 � Lors de la mise en service, toutes les 
diodes s’allument d’abord pour le 
contrôle de fonctionnement.

 � Une fois la phase d’échauffement d’env. 
45 secondes terminée, seule la diode 
verte reste allumée et indique l’opéra-

tionnalité. L’écran affiche 0 ppm.
 � En cas de présence et d’augmentation 
d’une concentration de gaz, le signalement 
s’effectue en étapes de seuil de plus de 100 
et 1 000 ppm jusqu’à 1 % vol (10 000 ppm).

 � En parallèle, l’augmentation de la 
concentration de gaz est signalée par 
une modification du signal sonore.

2.4 Mesurage

Le déroulement temporel de la phase d’échauf-
fement est suivi par la barre analogique qui 
augmente de la gauche vers la droite. Après la 
phase d’échauffement, le point zéro du capteur 
est déterminé et fait fois de valeur de référence 
d’air frais pour le mesurage suivant.

Toutes les diodes lumineuses de seuil sont 
uniquement actives au début. La première 
valeur de mesure estimée grossièrement 
est disponible après 12 secondes environ 
et peut uniquement être indiquée par les 
diodes lumineuses de seuil.

Une fois la phase d’échauffement terminée, 
la commutation en mode de mesurage s’ef-
fectue immédiatement. Ici, l’écran affiche 
une faible concentration de gaz en dessous 
de 999 en ppm et au-dessus de 999 ppm en 
% vol en commençant par 0,1 % vol.

En environnement exempt de gaz cible, 
l’appareil doit indiquer 0 ppm.
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2.5  Contrôle de fonctionnement avant 

de commencer le travail de détection 

de gaz

Dans le cas où l’appareil s’est trouvé pen-
dant une durée prolongée dans de l’air for-
tement pollué et sale, il se peut qu’à cause 
de dépôts de particules sur le capteur, une 
concentration sous-jacente soit indiquée. Le 
capteur redevient propre petit à petit uni-
quement après une utilisation prolongée et 
atteint de nouveau sa valeur zéro initiale.

La surface de diffusion de la tête du cap-
teur ne doit pas présenter de saletés et ne 
dois pas être encrassée par des huiles et 
des graisses. Une pulvérisation avec des 
liquides ou des gazes volatiles faussera plus 
tard les résultats de mesurage.

2.6  Commutation automatique vers 

d’autres plages de mesure

L’affichage des concentrations de gaz s’ef-
fectue jusqu’à 999 ppm dans cette valeur. 
Lors du dépassement de 999 ppm, l’affichage 
en % vol est visible à partir de 1 000 ppp = 
0,1 % vol.

Les concentrations sont alors affichées en 
paliers de 0,1 %. La barre analogique atteint 
la largeur d’affichage totale à 1,0 % vol.

2.7 Dépassement de la LIE et alarme

Lors du dépassement de la LIE du gaz, LIE 
est affiché. Conformément à la concentration 
affichée de façon numérique, les «  diodes 
lumineuses de seuil  » s’allument après 10, 
100, 1 000 ppm et 1 % vol. En mode de mesu-
rage, la barre analogique a la fonction d’affi-
chage supplémentaire de la concentration 
et s’affiche entièrement lorsque 1 % vol est 
atteint. Le bargraphe a une plage de résolu-
tion linéaire.

Un signal sonore est émis en permanence. Il 
augmente en vitesse lors de concentrations 
plus hautes et devient continu une fois la LIE 
dépassée. Si lors du mesurage la LIE est at-
teinte, LIE reste affichée sur l’écran même si 
la concentration de gaz diminue de nouveau. 
Une réinitialisation de cet état en mode de 
mesurage normal est uniquement possible 
en arrêtant et remettant ensuite en marche 
l’appareil ou en appuyant sur la touche 
droite (2x signal sonore).

 AVERTISSEMENT
Lorsque dans une pièce ou un con-
teneur une certaine concentration en 
dessous de la LIE est affichée, il se 
peut qu’à un autre endroit - causé par 
la force ascensionnelle du gaz léger 
ou l’« écoulement » du gaz lourd - un 
mélange gaz air explosif soit présent.
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2.8  Fonctions des touches en mode de mesurage

Touche MARCHE/ARRÊT

Icone « rétroéclairage »

Fonctions multiples :
1. Signal sonore en marche/arrêt

2. Réinitialisation de la LIE
3. Calibrage

Mettre le « gaz de fond 3 sur 0 GAZ

1er niveau de fonctions:

appuyer sur la touche jusqu’à ce qu’un bref 
signal sonore retentisse. Lâcher la touche.

2e niveau de fonctions:

appuyer plus longuement sur la touche 
jusqu’à ce que 2 brefs signaux sonores re-
tentissent. Lâcher la touche.

 Touche supérieure:

Éteindre ou allumer le rétroéclairage de 
l’écran LCD et des touches. En principe, le 
rétroéclairage s’allume automatiquement 
après une temporisation d’env. 15 secondes : 
après la mise en marche de l’appareil et le 
déroulement de la phase d’échauffement  ; 
après chaque activation d’une touche de 
fonction.

Vous pouvez allumer ou éteindre le rétroé-
clairage de façon permanente avec la touche 
supérieure. Deux diodes lumineuses sont 
prévues pour l’éclairage de l’écran LCD. Pour 
le clavier, une diode lumineuse est prévue.

 Touche droite:

La touche droite a deux niveaux de fonctions:

1er niveau de fonctions:

en mode de mesurage: arrêter ou mettre 
l’émetteur de signaux en marche en mode 
de calibrage : touche de validation

2e niveau de fonctions :

réinitialiser le mode de prise lors du dépas-
sement de la LIE

Avec la touche droite, l’émetteur de signaux 
peut être mis en marche ou arrêté. L’état 
actuel (émetteur de signaux en marche ou 
arrêté) est indiqué sur l’écran par le segment 
spécial Haut-parleur. Dans le 2e niveau de 
fonctions, le mode de prise est réinitialisé 
lors du dépassement de la LIE. Sur l’écran, 
CLr s’affiche pendant 2 secondes. En mode 
de calibrage, la touche droite sert à valider 
les différentes étapes de calibrage.
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Touche gauche:

1er niveau de fonctions:

affichage du type de gaz H2 
réglé actuellement.

2e niveau de fonctions:

normaliser l’affichage de la concentration 
sur la concentration sous-jacente (commuta-
tion entre le mesurage absolu et relatif).
Au 2e niveau de fonctions, l’affichage de la 
concentration est normalisé sur la concen-
tration actuelle. Mais la différence peut 
être uniquement de 250 ppm au maximum. 
L’écran affiche le segment spécial SET.
 Touche inférieure :
Mise en marche et arrêt de l’appareil.

3. Calibrage
Il est recommandé de transmettre l’appareil 
au moins une fois par an au fabricant ou à 
un personnel qualifié pour le contrôler et le 
recalibrer.

4.  Remplacement de la tête  
du capteur

Une tête de capteur spécifique a été attri-
buée à chaque appareil pour le calibrage 
avant livraison. Lors d’un remplacement de 
la tête du capteur, p. ex. lors de l’équipement 
avec un capteur de rechange, un nouveau 
calibrage doit être effectué.

5. Messages d’erreur
Lorsque la pile rechargeable n’a plus assez 
de tension, le signal spécifique (pile re-
chargeable) apparait sur l’écran et la DEL 
« Fonctionnement » clignote. Dans cet état 
de fonctionnement, il est encore possible de 
travailler avec l’appareil pendant au moins 
15 minutes.

L’appareil vérifie les valeurs du capteur 
quant à leur plausibilité autant en mode de 
mesurage qu’en mode de calibrage. De plus, 
la mémoire des paramètres est contrôlée 
quant à la validité des données après chaque 
mise en marche de l’appareil. Si une erreur 
est détectée, le code d’erreur correspondant 
s’affiche sur l’écran.

5.1 Codes d’erreur
 � ERR P perturbation du flux de gaz
 � E 32 erreur des données de calibrage
 � E 64 rupture du capteur
 � E 128  mémoire des paramètres  

défectueuse
 � E 192  mémoire des paramètres 

défectueuse et rupture du capteur

6. Rechargement des batteries
Pendant le rechargement, l’appareil doit être 
éteint. À l’aide du bloc d’alimentation compris 
dans la livraison (courant de charge maximal 
de 150 mA), la pile rechargeable est rechargée 
en 12 à 14 heures maximum. La DEL rouge sur 
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la face arrière de l’appareil signale le processus 
de chargement et est allumée en permanence 
lors du rechargement. Le chargement doit être 
effectué dans une plage de température allant 
de 0 à 45 °C. Sous conditions normales, plus 
de 500 cycles de chargement et de déchar-
gement sont possibles. Les entreposages de 
longue durée et des rechargements trop longs 
de la pile réduisent la capacité des cellules. 
Cette réduction de la capacité peut être com-
pensée par un chargement complet ou par 1 à 
3 cycles de chargement et de déchargement.

7.  Exigences techniques d’après 
DVGW 465-4 et caractéristiques 
techniques

7.1   Exigences techniques générales 

d’après DVGW 465-4

Cette notice de la DVGW (association alle-
mande des professionnels du gaz et de l’eau) 
concerne les appareils mobiles pour la détec-
tion de fuites sur les installations publiques 
de l’approvisionnement en gaz ainsi que 
sur les installations de clients (installations 
dans des bâtiments). Sous la désignation 
d’« Appareil à détection de gaz », on entend 
des appareils pour le dépistage de concen-
trations de gaz avec une sensibilité de dépis-
tage de < 100 ppm de gaz combustible, donc 
des appareils qui sont principalement utilisés 
pour dépister des fuites de gaz. Les caracté-
ristiques requises pour ces appareils doivent 
- si valable - être indiquées dans la notice 
d’utilisation du fabricant.

8.  Détection des fuites sur le 
système de climatisation

Lors de la recherche de fuites sur le climati-
seur, les pièces comprises dans la livraison 
(accouplage de service, tuyau, réducteur de 
pression, bouteille de gaz) sont raccordées à 
l’installation. 

 �  Viser le réducteur de pression à la  
main sur la bouteille de gaz.

 � Connecter l’accouplage de service au rac-
cord de remplissage.

 � Ouvrir lentement la valve de la bouteille de 
gaz et remplir le système de climatisation 
avec le gaz de protection 95/5. La pression 
de remplissage est d’environ 5 bars.

 � Démarrer brièvement le moteur et com-
mencer la recherche de la fuite avec le 
SelectH2 ; après détection de la fuite et la 
réparation de la fuite dans le système, il 
est recommandé d’évacuer de nouveau 
l’installation avant de la remplir avec de 
l’huile et du réfrigérant. Lors du remplis-
sage, veillez à respecter la quantité de 
remplissage prescrite par le fabricant ! 
Le gaz de contrôle (gaz de protection 
95/5) est totalement inoffensif pour les 
personnes et les matériaux.

 AVERTISSEMENT
Veuillez respecter les consignes de 
sécurité lors de la manipulation de la 
bouteille de gaz - voir l’inscription sur 
la bouteille de gaz.
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8.1 Plage de mesure [ppm]
La haute sensibilité du détecteur de fuites de 
gaz SelectH2 permet de détecter des traces 
de gaz dans la plage des ppm. 1 ppm corres-
pond par exemple à la quantité de 1 cm3 de 
gaz dans 1 m3 d’air. Le détecteur de fuites de 
gaz SelectH2 de Herth+Buss mesure jusqu’à 
999  ppm dans cette dimension. Lors de la 
transition vers 1  000  ppm, l’affichage passe 
vers la plage de % vol et commute sur 0,1 % 
vol (voir les valeurs de comparaison dans le 
tableau suivant).

La dimension [ppm] : 1ppm = 

1 part per million = 1 partie par million

 100% =
10% =
1% =

0,1% =
0,01% =

0,001% =
0,0001% =

1 000 000 ppm
100 000 ppm
10 000 ppm
1 000 ppm
100 ppm
10 ppm
1 ppm

8.2 Reconnaitre la fuite
La quantité de gaz qui sort de la fuite détermine 
- comme décrit au chapitre 8.3 - l’étendue de 
propagation. Mais comme la zone de propaga-
tion n’est pas connue, chaque raccordement 
des parties des conducteurs doit être examiné. 
Lorsque la tête du capteur pénètre un « nuage 
de gaz  », le gaz léger diffuse dans la tête du 
capteur et agit sur le semi-conducteur sensible 
au gaz. Pour le processus de mesurage, 2-3 
secondes sont nécessaires selon la concentra-
tion du gaz. Cela signifie pour la pratique de 
contrôle:

Un bref rapprochement aux raccords vissés 
ou au raccord à filetage à chanvre ne suffit 
pas pour détecter des petites fuites de gaz.

8.3  « Palper » le contour du tuyau 
avec le SelectH2

Dans la pratique, c’est la méthode de « pal-
per  » lentement le contour des raccorde-
ments qui a fait ses preuves. C’est ainsi qu’il 
est le plus probable de détecter une petite 
bulle de gaz qui s’échappe.
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9. Mémento
Remarque importante: Pour tous les détails, 
p. ex. MARCHE/ARRÊT de l’éclairage ou du 
signal, le calibrage ou le rechargement de 
l’appareil, la notice d’utilisation détaillée doit 
impérativement être respectée.

GAZ

Mise en marche par activation de la touche 
(uniquement dans un environnement sans 
présence de gaz). Après la mise en marche, 
l’affichage LCD clignote pendant la phase 
d’échauffement qui dure env. 50 secondes 
alternativement entre H2 et HEAt. La barre 
analogique en bas de l’affichage augmente 
de la gauche vers la droite.

Une fois la phase d’échauffement terminée, 
l’affichage indique 0 ppm. Vous pouvez alors 
commencer le mesurage.

Lorsqu’une concentration est mesurée, 
l’affichage augmente tout d’abord jusqu’à 
999 ppm et commute ensuite vers la plage 
de mesure % vol avec 0,1 % vol. À plus de 
4,0 % vol, LIE est indiqué. Ceci est confirmé 
par un signal sonore continu. L’affichage et 
le signal ne s’arrêtent et de n’effacent pas, 
même lors d’un changement vers de l’« air 
propre ». L’appareil doit être éteint dans un 
environnement sans présence de gaz.

 AVERTISSEMENT
Dans le cas d’une alerte avec LIE et 
signal sonore continu, il peut s’agir 
d’un mélange gaz air explosif.

Arrêter: Maintenir la touche MARCHE/
ARRÊT pendant 2 secondes.

10. Adresse du service après-vente
En cas de réclamations, de calibrage et de ré-
parations non couverts par la garantie, veuillez 
renvoyer les appareils à l’adresse suivante :

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4
63150 Heusenstamm
Tel: +49 (0) 6104 / 608-0
E-Mail: info@herthundbuss.com

Attention ! N’oubliez pas la preuve 

d’achat et les accessoires.
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Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 
Dieselstraße 2-4 ı DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS 
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau 

FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl 
Rue de Fisine 9 ı BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd. 
Unit 1 Andyfreight Business Pk 

Folkes Road, Lye ı GB-DY9 8RB Stourbridge

Herth+Buss Iberica  
C/A 44 Poligono de Areta 

31620 Huarte Navarra ı España


